Res irox ® TEKERLEKLI SANDALYE LAZIMLIKLI
KULLANIM KILAVUZU

MODEL NO: RLTS-02

PARAMETRELERI

TOPLAM BOY 90cM
TOPLAM GENISLIK 94.5CM
TOPLAM UZUNLUK 94CM

BORU GAPI 2.5CM

NET AGIRLIK 9.16KG

AGIRLIK KAPASITES] 150KG

Yayin Tarihi: 26.04.2023

Kurulum ve Kullanim
Videosu Igin

. ECE TIBBi CIHAZLAR VE MEDIKAL SAN.TIC. AS.
For Installation and

Usage Video Cihangir Mah. Kemal Tiirkler Sok. No:5/1
Taratiniz. Availar/istanbul/Tiirkiye 444 78 96
Scan it.

www.ecemedikal.net/www.respirox.com.tr
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1. Bilesenler: Ana Cergeve x1 adet; Sirtlik x1 adet;
Koltuk Plakasi x1set; kulak tekerlegi x2 adet; 6n tekerlek x2 adet;

egim onleyici ayak dayama yeri x2 adet; donanim baglanti pargalari:

C-kelepge x2 adet; Motor (Quincunx) topuzu x2 adet; Yikayici x8
adet; Vidalar x2 adet; Vida kapagi x2 adet; Tornavida x1 adet

4. Arka tekerlekleri ana sasiye baglayan vidalari
Motor (Quincunx) digmesi ile sikin.

de sag taraftaki C-kelepcelerinin diizglin ve siki bir
sekilde kilitlendiginden emin olun.

MONTAJ TALIMATLARI

2. Ana cerceveyi acin ve arka tekerlekleri yerlestirin
(resimlerde gosterildigi gibi).

5. Tekerlegi sikmak igin yayin altina metal bir
halka takilmasi gerektigine dikkat edin.
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8. Egilme 6nleyici ayaklik ile deligi hizalayin ve vidayi
sikin.

9. Kovayi, kova cercevesine yerlestirin ve oturma
plakasini arka seviye cubuguna sabitleyin.
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